
 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 02 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento, encaminhado por e-mail, na data de hoje, pela 

empresa ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS, requerendo os seguintes 

esclarecimentos:  

 

 

Questionamentos: 

1) Edital solicita: “Profundidade de pelo menos 40 cm”; 

 

2) Edital solicita: “Faixa dinâmica (Dynamic Range) ≥ 250 dB;” 

 

3) Edital solicita: “Software para elastografia, análise qualitativa e quantitativa;” 

 
 

Resposta: 

As especificações contidas no Termo de Referência são as mínimas exigidas e serão 

aceitos os objetos que forem compatíveis ou superiores aos exigidos neste edital, 

sendo assim, conforme contato com o Setor Solicitante, informo que na descrição 

técnica do item levou-se em conta a necessidade de melhores resultados obtidos, por 

se tratar de equipamento médico para diagnóstico de doenças.   

 

 

Itapagipe/MG, 26 de setembro de 2022. 

 

 

Tiago Viana Santos 

Pregoeiro 


